®

PRO Alivio

Terapia por Eletro Estimulacao
TENS

)

PRO Alivio




Introducado: )

Obrigado por adquirir o estimulador PRO Alivio.Neste manual vocé
encontrara informagdes que Ihe ajudard a compreender todas as fun¢bes
do aparelho PRO Alivio, temos certeza que vocé ira se surpreender nos
primeirosinstantes de uso.

O PRO Alivio foi desenvolvido para aliviar dores musculares,
estresse, relaxar e eliminartensées sobre vérias dreas do seu corpo.

Com isso, conseguimos ajudar a vocé e sua familia de varias
maneiras, como por exemplo:

® Eliminar dores corporais;

® Diminuicdo dos niveis de estresse;
® Melhorar a qualidade do sono;

® Reducdo de dores na articulagéo;

® Ativa a circulagdo sanguinea.

O que édor? )

A dor é desagradavel, sensitiva e emocional, conforme descreve
alguns cientistas. Geralmente esta associada a lesdo real ou potencial dos
tecidos, sendo vivenciada por quase todos os individuos.

A origem da dor pode ser central (Sistema Nervoso Central) ou
periférica, esta ultima ligada aos grandes grupos musculares como
abdémen, coxaelombar.

A neuro estimulacgdo elétrica transcutanea - TENS é a base do PRO
Alivio e implica a enviar pequenos impulsos elétricos de baixa tensdao a um
grupo muscular ou a um nervo especifico, proporcionando uma simples,
segura e efetiva solucao parao problemadador.



O PRO Alivio foi desenvolvido conforme especificacbes exigidas
pela ANVISA, ROHS, CE e INMETRO. Sua construcao foi pensada para
proporcionar facilidade no uso e seguranca ao usuario, sendo ela toda
digital. Sua caixa & em plastico ABS anti impacto e antichama e seu sistema
inovador de seguranca, reconhece quando nao esta em contato com a pele
ediminuiaintensidade automaticamente.

O produto é composto de quatro partes,uma fonte de alimentacao,
um par de eletrodos autoadesivos de silicone, o manual de utilizacédo e a

central decomando.
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Baixe o APP para ler o QR Code e
aproxime a camera do seu celular
para acessar diretamente a pagina
do produto.



Areas de Uso:

iy

OMBRO COXA ANTEBRACO

Posicoes meramente ilustrativas.
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LOMBAR PANTURRILHA

Utilizacédo: )

Insira os eletrodos no local da tensao muscular, pegue o eletrodo de
silicone e fixe bem. Vocé pode utilizar elasticos ou fitas adesivas, caso queira
ou sejanecessario.

Conecte os eletrodos na entradafrontal do aparelho.

Insiraafonte dealimentacao atras do aparelho, no ponto de conexéo.



Para ligar o produto é sé apertar o botéo@ ,€ para desligar é so apertar
obotao @ .

Intensidade — sdao 10 niveis, que ficam na parte central do aparelho,
descritopor05leds, sendode01a05.

Ao selecionar o botédo @) o led piscara informando o primeiro nivel, ao
pressionar mais uma vez, 0 mesmo estara aceso constante, informando que
esta no segundo nivel. Sdo 05 niveis de cores AMARELO, LARANJA,
VERMELHO, MAGENTA E ROXO. Cada cor compreende dois niveis de

intensidade.
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@ Botao Ligar e
aumentar a intensidade

@ Alterar o tipo de estimulo
@ Diminuir a intensidade de desligar
@ Tipos de estimulo

@ Niveis de Intensidade

Modos: sdo 12 niveis de estimulos elétricos, cada um com uma finalidade
diferente.

Modo 01: Enrijecimento continuo do estimulo, em 60hz,
indicado para fortalecimento dos grupos musculares longos.

Modo 02 : Enrijecimento pausado do estimulo, com 60hz,
indicado para fortalecimento dos grupos musculares longos e
curtos.

Modo 03: Enrijecimento pausado do estimulo durante 0,5
segundo, com 60hz, indicado para fortalecimento dos grupos
musculares longos e curtos, com alto indice de gordura, tais

comoabddémen egluteos.




Modo 04: Enrijecimento continuo do estimulo, em 30hz,
indicado para analgesia dos grupos musculares longos.

Modo 05: Enrijecimento pausado do estimulo, com 30hz,
indicado para fortalecimento dos grupos musculares longos e
curtos.

Modo 06: Enrijecimento pausado do estimulo durante 0,5
segundo, com 30hz, indicado para fortalecimento dos grupos
musculares longos e curtos, com alto indice de gordura, tais
comoabddémen e gluteos.

A partir deste ponto a luz comeca a piscar, diferenciando os modos de
massagem da primeira sequéncia.

Modo 07: Enrijecimento continuo do estimulo, em 15hz,
indicado para fortalecimento dos grupos musculares longos.

Modo 08: Enrijecimento pausado do estimulo, com 15hz,
indicado para fortalecimento dos grupos musculares longos e
curtos.

Modo 09: Enrijecimento pausado do estimulo durante 0,5
segundo, com 60hz, indicado para fortalecimento dos grupos
musculares longos e curtos, com alto indice de gordura, tais
como abddémen e gluteos.

Modo 10: Enrijecimento continuo do estimulo, em 06hz,
indicado para fortalecimento dos grupos musculares longos.

Modo 11: Enrijecimento pausado do estimulo, com 06hz,
indicado para fortalecimento dos grupos musculares longos e
curtos.

Modo 12: Enrijecimento pausado do estimulo durante 0,5
segundo, com 60hz, indicado para fortalecimento dos grupos
musculares longos e curtos, com alto indice de gordura, tais
como abddémen e gluteos.



Instrucoes de Seguranca: >

Antes de ligar o PRO Alivio, algumas precaug¢des basicas devem ser

seguidas:

® Use o aparelho somente para osfins descritos no manual;

® A higienizacao do aparelho pode ser feito através de alcool 70% liquido,
aplicadonopano;

® Nuncaaplicarouespirrar produto de limpeza diretamente no aparelho;

® O produto séfuncionara se estiver conectado a pele;

® Os eletrodos de silicone autoadesivos, naturalmente perdem a

adesividade e podem ser substituidos quando necessario.

Os eletrodos de silicone, podem ser adquiridos através de nosso

site, www.rainoah.com.br ouem qualquer casamédica de suaregiao.

Esperamos que apds ter lido o manual do PRO Alivio, vocé
desfrute de todo o poderdo aparelho.

Imagem meramente ilustrativa.




Limpeza do Produto:

Desligue datomada antesdelimpar.

Nao use pano umido para a limpeza, apenas seco. Caso o controle esteja
engordurado, utilize uma quantidade minima de dlcoolem um pano.

Nao utilize produtos de limpezas fortes ou substancias abrasivas, pois podem
danificara parte externado aparelho.

Nao passe dlcool enquanto o produto estiver quente.

Caso a unidade fique sem ser usada por um longo periodo, por favor, limpe e
guarde-aem um saco plastico e/ou uma caixa.

Recomendacébes: )

Antesde usar o produto, leia atentamente o manual;

Insirao plug de energia quando aunidade estiver desligada;

Sempreremova o pinodatomadaapds o uso;

Nao é aconselhdvel usarem pessoas com doencas contagiosas;

E proibido a utilizacdo em banheiros ou locais que estejam molhados;

Nao guarde o aparelho na presenca de calor ouinflamavel;

Nao pule sobre aaparelho, pois podera prejudicar seus mecanismos;

Nunca abra ou viole o tecido do aparelho, caso isso aconteca o produto perde a
assisténcia defabrica;

O usuario nunca deve tentar consertar o aparelho. Por favor, entre em contato com
odistribuidor;

Aconselhamos o usudrio do aparelho que primeiramente utilize velocidades
moderadas, comec¢ando cada sessdo apenas com poucos minutos. Gradualmente,
aumente o tempo, intensidade e vibracdo de acordo com as suas necessidades.

Cuidados Operacionais:

A cada utilizacdo deve ser respeitado o tempo de 30 minutos de espera (desligado).
Nunca utilize o aparelho por mais de duas horas consecutivas sem intervalos de 30
minutos.



MAPA DO SISTEMA CIRCULATORIO
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MANUAL DE USO - ELETRODO

Usado em eletroterapia com o objetivo de analgesia, recuperacao do

tonus e forca muscular ou estimular o fluxo sanguineo.

|_Como Usar:)

>1 >2 >3 >4
4 N\ _i N [ N N\
'
f
. . AN VAN
>5 >6 >7 »>8

» 1) Aplicar sempre coma pelelimpaesemresiduosdelogao.

> 2) Naoaplicarem pele comlesdes.

> 3) Conecteofiodoeletrodoaoaparelho estimulador.

> 4) Remova a pelicula protetora do eletrodo.

> 5) Aplique o eletrodo a pele, primeiro o centro depois suavemente as bordas.

> 6) Conecte o cabo do eletrodo ao equipamento. Ligue o equipamento, ajuste de

acordo comasinstrucdes de uso para o tratamento indicado.
> 7) Apdsotérminodasessdo, desligue o aparelho de estimulacgéo.

> 8) Levanteasbordasdoeletrodoeoremovada pele.



Instrugées para Cuidados e Armazenamento dos Eletrodos: )

® Ao utilizar o eletrodo pela primeira vez, retire a pelicula plastica, que de um lado esta
escrito “ON” e na outra “NO”. Apds o uso, recoloque a pelicula protetora no lado
internodoeletrodo.

® Certifique-se que colocou a pelicula protetora no lado (ON) na superficie do gel do
eletrodo.

® Recoloque os eletrodos naembalagem original.

® Se o eletrodo comecar a perder adesao, coloque 1 ou 2 gotas de agua na superficie
dogel paraaumentaraadesao.

® Casonaofuncione, substitua poroutro eletrodo.

Cuidado: Eletrodo ndo posicionado firmemente a pele, aumenta as chances de causar
gueimaduras e outras rea¢des adversas.

Cuidados e Precaugées:

® Para evitar perigos e reagdes adversas, contra-indicagées e precaucdes, leia o
manual de uso do equipamento de estimulagao.

® Mantenha os eletrodos fora do alcance de criancas.

® Oseletrodos devem serde uso INDIVIDUAL.

® NAO remova o eletrodo puxando pelofio.

® NAO use eletrodos ndo compativeis com o seu aparelho ou incorretamente
aplicados.Isso poderaresultaremirritacdo da pele ou queimaduras.

® Mantenha os eletrodos separados durante o tratamento.

® NAO aplique os eletrodos em peles lesionadas. Caso ocorra alguma leséo na pele ou
queimadura, descontinue o uso imediatamente e contate o profissional de saude
responsavel.

® NAOaplique eletrodos ao redor da cabeca, pescoco ou na posicao do coracéo.

® NAO use o equipamento quando estiver dirigindo ou operando algum maquinario.

® Oseletrodossao livres de latex.

® Guardarem temperaturaambiente: +5°até +27°.

NOTA: a vida util do eletrodo varia dependendo das condicdes da pele, da preparagao da

pele, do tipo de estimulacdo, da armazenagem e do clima. Por favor leia as instru¢cdes do

manual do usudrio do aparelho antes do uso.



CERTIFICP(\IDO PE ISSARANTIA
ntransferive

Nos termos e condicdes abaixo, de propriedade do Sr(a)

estd garantido por 12 meses contra possiveis erros de fabricacao.

Condic¢des de Garantia

Apresentando qualquer avaria V.sa. devera entrar em contato imediato
com a empresa para que seu aparelho seja revisado, obedecendo os seguintes
critérios:

1. Dentro do periodo de vigéncia de garantia, quando a avaria se der por
defeito defabricacdo, arevisao é gratuita.

2.Nos casos de avaria por descuido ou uso incorreto, sera feita a revisdo do
aparelho avariado mediante o pagamento de uma taxa de 30% (trinta por cento)
do precoatual, mesma vigéncia da presente garantia.

3. Ocorrendo a avaria apds a vigéncia da garantia, V.sa. terd direito a
revisao do aparelho mediante o pagamento da taxa tratadanoitem “2"acima.

4.Em caso de rompimento de lacre a presente garantia se torna sem efeito.

Data: de de

QUANDO NAO HOUVER ASSISTENCIA TECNICA EM SUA CIDADE,
O NOSSO MEIO DE COMUNICAGCAO E ATENDIMENTO SERA
ENCOMENDA NORMAL PELOS CORREIOS.

Baixe o APP para ler o QR Code e aproxime a camera do seu celular para acessar diretamente
a pagina de registro.

] L | ( 3\
E E GANHE MAIS 6 MESES DE GARANTIA!
]

Registrando seu produto em nosso site, vocé ganha mais 6
meses de garantia. Acesse www.rainoah.com.br e registre

odigo d duto.
[ o cédigo de seu produto. @
E © rainoahbemestar @rainoahbemestar  Chtnedl
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